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Hacrosimee pykoBOJACTBO IO BKCIUTyaTallMd COJEPXKUT CBEAEHMSA, HEOOXOMUMBIE
JUIL M3YyYeHHs TPUHLUNA paboThl W MPAaBWIBHOM OKCIUTyaTallid aHajJu3aTopa
koHeHTpauu Boasl B Hedht AOJI 101M (B manpHeiieM - aHaIu3aTop).

1 ONIMCAHHME M PABOTA WU3JEJIUA

1.1 HA3HAYEHME U3JEJIUA

1.1.1 Amnanu3atop mpeAHa3HAUYCH Ul M3MEPEHHsS 00BEMHOW KOHLCHTPALMK BOJBI B
HehTH B J1aOOpAaTOPUSIX YCTAHOBOK KOMIUICKCHO TONrOTOBKM U y4YeTa
ToBapHOU HedTH.

1.1.2 Tlo 3amMOIEHHOCTH OT BO3JICHCTBUS OKpY)XAIOLIEH Cpeibl aHAIHM3aTop
BBINIOJIHEH B OOBIKHOBEHHOM HCIIOJIHGHHH WM IpeJHa3Ha4eH Ui paldoThl HpH
HopManbHbIX yenoBusx mo 'OCT P 52931-2008.

1.1.3 Amnanusupyemas cpena — He()Tb CO CISAYIOUINMH XapaKTepPUCTUKAMU:

1) remmiepatypa +2°C...+85°C

2) IJIOTHOCTH 0.8-0.9 r/enm®.

3) oObeMHas 01T BOJIBI 1o 10%

4) mMaccoBast JIOJIsl MEXaHHUYECKUX MPpUMEceit He Gonee 0.05%

5) maccoBast 1015 apaduHa He Oosee 5 %

6) kuHEeMaTH4YecKast BA3KOCTb He Gonee 10%10°m2/c
7) conepxaHue cojei HE OrpaHUYMBACTCSI

1.2 TEXHHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKH

1.2.1 Jwnama3zoH m3MepeHuit 00beMHOM KOHIIeHTpanuH Bosl B Hedt ot 0 1o 10 % B
JIBYyX TOAIMana3oHax ¢ BepxHuMH npenenamu 1 % u 10 % B 3aBUCHMOCTH OT
HCIOJIb3YEMOM KIOBETHI.

1.2.2 Tlpenensl pomyckaeMoOd NPUBEJCHHONW OTHOCHTENILHOM IOTPEHIHOCTH IO
KaXXIOMY BEpXHEMY IIpeelry u3MepeHnit ananmzaropa * 4%.

1.2.3 Amnanuszarop oOecrieurBaeT BbIIOJIHEHHE CIACIYIOUINX PYYHBIX ONepaluii;

1) 3amyck nporpaMMbl K3MEPEHHst 00bEMHOM KOHIIEHTPAIIMH BOJBI B HEPTH.
2) 3amyck MOAKIIOYCHHOW K aHAIN3aTOPY MEIIAJIKK Ha PUKCHPOBAHHOE BPEMSI.

1.2.4 Amnanuzatop UMeEeT TpeXpaspsIHyl0 LU(PPOBYIO HWHIMKALUIO H3MEPEHHOTO
3HaueHMs1 00BEMHOI KOHIIEHTpaluK BOABI B HE(TU B NIpoleHTaX. MHauKanus
OCYIIECTBIISICTCS CIEIYIOMINM 00pa3oM:

- Ha nipeaene 10% - nBa paspsia u 3ansTas nepe;] OJAHUM MIIAJIIIAM pas3psiioM;
- Ha nipeaenel% - ouH paspsi u 3amsTasi nepe AByMs MIIAIIIUMK Pa3psiaMu.

n

” -
“ )) SEC.RU KopoTkuii nyTb k nHdopmaLum Cka4aHo c sec.ru




CIIP.414213.001 PD

1.2.5 Tluranue aHanuzaTopa OCYIIECTBISIETCS OT OAHO(DA3HON MPOMBIIUICHHOW CETH
nanpsokenneMm 220 (+22/-33) B nepemennoro toka yacroroit 50+1 I'm.

1.2.6 TlorpebnseMast aHaIM3aTOPOM MOIIHOCTh He Ooiee 27BA.

1.2.7 TabapurHsie pa3mepsl He 6omee 315x122x150 mm (AxILxB).

1.2.8 Macca ananuszaropa He Oonee 5 Kr.

1.2.9 Pexum paboThI — NEPUOIUUECKHUI.

1.2.10 Cpemnwmii cpok ciry>k0bI aHanmu3aropa, He meHee 10 ser.

1.3 COCTAB U3JEJIUA

CocraB aHanm3aTopa nmpusezeH B Tadm. 1.1.
Tabmuma 1.1

Kon-Bo,

HaumenoBanue O06o3HaueHHE [Ipumeuanue

AHanuzatop — KOHIEHTPaLUH
BoJibl B HehT AOJI10IM CIIP.414213.001 TY
Memasnka jgabopaTopHas CITP.304159.001 TY
Krosera (0 — 1%)

Krosera (0 — 10%)

Crakan

IInyp cereBoit

IInyp cereBoil sl MEIIATIKU
[Ipemoxpanutens BI11-1 0,5A

RlRr(P|Rr|RPr[PlR] —

14 YCTPOWCTBO U PABOTA

1.4.1 Tlpunnmm aeficTBUS aHaTM3aTOpa OCHOBAH HA 3aBUCHMOCTH OT KOHICHTpAIUU
BOJIb!I orstomeHnst MK-usmyuenus: BogoHepTsIHON SMyJIIbCHEH.

1.4.2 B ananu3aTope HCIOJIB30BaHA OJHOJYYEBasl TPEXBOIHOBAS ONTHYECKAs CXeMa
C OJTHUM HCTOYHHMKOM M OJHWUM (P)OTONPHUEMHHUKOM H3IIyUCHHS C BBIICICHUEM
UHTEP(EPEHINOHHBIMA ~ (QMIBTPAMH M3 CBETOBOTO IIOTOKAa HCTOYHHKA
W3ITydeHUs pabouel U JBYX TAJOHHBIX JIMH BOJH.

1.4.3 KOHCTpYKTUBHO aHAIIM3aTOp BBINOJHEH B BHUJE JaOOPATOPHOTO HACTOJILHOTO
nmpudopa ¢ opraHaMu yrnpasJeHUs] 1 HHAUKALUY Ha JIMLEBON ITaHEIH U OTCEKOM
JUIl YCTAaHOBKM M3MEPUTEIBHOW KIOBETHl. [IpM mpoBeneHMM W3MEpeHUs B
HU3MEPUTENbHBIA OJIOK YCTaHABIMBAETCS OIHA U3 JBYX CMEHHBIX KIOBET,
COOTBETCTBYIOUINX BEIOPAaHHOMY ITOJ/INANa30HYy U3MEPEHUSI.

Jist  pUTOTOBIICHHST BOAOHE(TSIHOM 5SMYJIBbCHM IPUMEHSETCS MeIlanka
naboparopHas, MoJKIIoYaeMasi K aHaJIM3aTopy W YIpaBisieMasl C ero JHUILEBOH
TIaHEeIN!.
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O0603Ha4YeHNE OPTaHOB YIPABICHUS U HHIUKAIHH:
1 — uapukarop «KOHLIEHTPALIS» 6 — nepexitouarens «CETb»
2 — xkronka «MI3MEPEHUE. ITYCK» 7 — pa3beM nUTaHus npudopa
3 — unukarop «<MU3MEPEHUE» 8 — pazpeM nuTaHUs MEIIAIKA
4 — xnonika «MEHIAJIKA. ITYCK» 9 — neprxarenb NpeoXpaHUTEIsS
5 — ungukarop « MEIITAJIKA» 10 — xilemMma 3a3eMieHHS

1.5 MAPKUPOBKA U IIVIOMBUPOBAHUE

151 Ha nepenHeil maHenu HMMeeTCs MapKUPOBKAa HAaWMEHOBAaHUs aHAIM3aTOPa,
TOBApHBIN 3HAK IPOU3BOJMTENS, 3HAK YTBEPXKIICHUS TUIIA CPEJCTB U3MEPEHHH,
a TaKk)Ke HaJIMCH K OpraHaM yIpaBJIeHUS U MHUKALIH.

1.5.2 Ha 3amHeill maHenn HaAXOUTCS TaOIMYKA, HA KOTOPOW HAHECEHHI:
- HAaMMEHOBAHHUE U YCIOBHOE 0003HAYCHUE U3EIHS,
- TIOPSIKOBBI HOMEP 0 CUCTEME HyMEpaliy MPEANPUSITHS — U3TOTOBHUTEIIS;
- KBapTal ¥ TOJl U3TOTOBJICHHUS,

1.5.3 OpuH W3 BUHTOB, KPETSIINX KOXKYX aHAIN3aTOpPa K OCHOBAHUIO, TNIOMOHPYETCS
HPH HOMOIIY ITIOMOMPOBOYHO YaIIKU U MAaCTHKH.

1.5.4 MapkupoBKa KIOBET MPOHM3BOJAUTCA C OOKOBOM CTOPOHBI Hax OKHOM.
MapkupoBka HaHECEHa METOOM I'PAaBHPOBKH.
KroBeTa ¢ BepXHUM IpenesoM M3MepeHHst paBHbIM 1% Mapkupyercst 4ucioMm,
COOTBETCTBYIOIIMM 3aBOACKOMY HOMEpY aHalu3aTropa M uepe3 THpe - 1Hppoit
«1», o3navaromeit mpenen 1%.
MapkupoBKa KIOBETBl C BEpXHHUM TIIpejesioM u3MepeHus paBHbiM 10%
BKJIFOUAET TOJILKO YHCIIO, COOTBETCTBYIOIIEE 3aBOJICKOMY HOMEPY aHaJIM3aTopa.
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1.6 YIIAKOBKA

1.6.1 Tlepesn ynmakoBKOI aHanM3aTopa MOJHKHA OBITH MPOBEPEHA KOMIUICKTHOCTb.

1.6.2 Tlepex ynakoBKOW aHaiIM3aTOp OOEPTHIBAETCS WHIMOMPOBAHHOW Oymarod u
MIOMEIIAETCs B TAKET U3 MOJIMITUICHOBO! TJICHKH.

1.6.3 Kommekr sKCITyaTaliliOHHOW JOKYMEHTAIMU TaK)Ke ITOMEINAEeTCs B ITAKETHI 13
TIOJIM3THIICHOBOH TUICHKH.

1.6.4 B xayecTBe TPaHCIIOPTHOH Tapbl HCIOJB3yeTCS KapTOHHas KopoOka. Jlis
VIUIOTHEHUS YIIaKOBKH CIEAyeT MPUMEHATh NPOKIAIKH M3 TO(YPUPOBAHHOTO
KapTOHa.

1.6.5 B kopoOKy JomKkeH ObITh BIOXEH YINAaKOBOYHBIA JIUCT, COJAEpPIKAIINi
CIIeITyIOIIE CBEACHHUS:

1) HauMeHOBaHKE YITAKOBAHHBIX COCTABHBIX YacTel M X KOJIUYECTBO;
2) 1aTy yIaKkoBKH;
3) moAnMCh WM MTAMIT OTBETCTBEHHOTO 3a ynakoBky 1 mrami OTK

2 UCIIOJIb3OBAHHUE IO HABHAYEHMHIO

2.1 YKA3AHHUE MEP BE3OIIACHOCTH

2.1.1 Tlepen HauamoMm paboOTHl C aHATH3aTOPOM HEOOXOIONMO O3HAKOMHUTHCA C
HACTOSIIMM PYKOBOACTBOM IIO SKCILTyaTalHH.

2.1.2 Tlo cmocoby 3alMTHl 4YelNOBEKAa OT MOPAKEHUS SIEKTPHYECKHM TOKOM
aHanmzarop otHocutcs kiacey | mo F'OCT 12.2.007.0.

2.1.3 TIlepen BKIIOYCHHMEM aHAIU3aTOpPa B CETh HEOOXOMUMO COCIUHHTH KIEMMY
3a3eMIICHHsI C KOHTYPOM 3allIUTHOTO 3a3€MIICHUSI.

2.1.4 3ameny mnpenoxpaHMTeNeH aHanIM3aTOpa HEOOXOIMMO IPOM3BOAMTH IIOCIE
OTKJIFOUCHHS BUJIKK nuTanus ot cetu 220 B.

2.1.5 Tlpu pabote c BogOHEDTIHBIMHU 3MYJIbCUSIMH HEOOXOANMO COOJII0AATh TpaBUIIa
WHIMBUIYAIbHOW  0E30mMacHOCTH sl  paboThl € apoOMaTHYECKHMH
YIJICBOJOPOIAMH M NIPABHJIa TIOKapHOH 0€30IaCHOCTH.

2.1.6 Ilomemenue, B KOTOPOM HpearojaraeTcss SKCILIyaTHPOBATh aHAJIHU3aTop,
JIOJDKHO OBITH B3PBIBOOE30IIACHBIM H 000PYIOBAHO BBITSDKHBIM YCTPOMCTBOM.

2.2 HNOAI'OTOBKA K UCHOJb30OBAHHIO

2.2.1 V3Bieub aHANM3aTOp M MEIIAIKY U3 YNAKOBKH, NPOU3BECTH BHEIIHUIA OCMOTP
Ha OTCYTCTBHUE MEXAHWYECKHX ITOBPEKACHHH, OYMCTHTh OT TBUIH, TPOBEPUTH
KOMIUIEKTHOCTb ¥ BBIJIEP)KaTh B HOPMAJIbHBIX YCJIOBUSX B TeUEHHE 8 4acoB.

2.2.2 O3HaKOMHUTbCS C TIpaBWIaMH SKCIUTyaTallid aHaJIN3aTopa, yCTPOWCTBOM H
NPUHIUIIOM PabOThl, N3I0)KEHHBIMHU B HACTOSIIIEM PYKOBOJICTBE.

2.2.3 YcTaHOBHTH aHAIM3aTOp HA pabodyeM MecTe U 3a3eMIIUTh €TO.

2.2.4 TloAKIIOYHTH MEIIAIKY K aHaJIM3aTOPy IIPH IIOMOLIN ITPUJIaraeMoro kKaoers.

2.2.5 Tlepexmouarens «CETb» yctanoBUTh B onoxenune «0».

2.2.6 Buky cereBoro kabest aHami3aTopa MOJAKIOYNTh K nuTatolei ceru 220 B.
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2.3 HCHOJb30BAHHUE U3JEJIUA

2.3.1 TIlepexmrouarens «CETb» ycranoButh B mnonoxenue «I». Ha unamkaropax
«KOHIEHTPAIIUSI» momkHO OTOOPA3UTHCS 3HAYCHUE « — . — — ».

2.3.2 TlpoBecTH TOATOTOBKY 3MYJIBCHM THIA «BOJA B Maciie» B COOTBETCTBUH C
nacropToM Memaiku Jadoparoproii CITP.304159.001 I1C.

BkiroueHne Memanky Ha BpeMsi 3MHH. OCYIIECTBIISICTCS HAKATHEM Ha KHOIIKY

«MEMIAJIKA. ITYCK», pacronoxeHHYI0 Ha JIMIEBOW MaHEIH aHaIH3aTopa.

IIpu srom nHa wmHamkatopax «KOHLEHTPAIIMS» naumHaercs oOpaTHBIN

OTCYET BPEeMEHHU B CeKyH/ax, HauuHas co 180.

OTKIIIOUYEHHE MEIIANKH ITPOU3BOJWUTCS ABTOMATHYECKH - 110 HCTEYCHUH

BPEMCHU JMCIEPraliy, WM TPOU3BOIBHO B JIIOOOM MOMEHT IOBTOPHBIM

HaxatueM Ha kHonky «MEIDAJIKA. ITYCK». Ilpu »3TomM cBeToauof

«MEIIAJIKA» Ha maHenu aHaIu3aTopa racHerT.

BHUMAHME! TIlonyuennass BojoHedTsiHAas 5SMyJbCcHsl JOJDKHA — OBITH

UCIIOJIb30BaHa B TEUCHUE 3 MUHYT TIOCIIE ITPUTOTOBIICHHSI.

2.3.3 l3MepeHue Ha aHAIM3ATOPE IIPOBOJUTCS B CIICAYIOLIEH TTOCIIEI0BATEIHLHOCTH.

1) 3amuTh B KIOBETY, COOTBETCTBYIOIIYIO BBIOPAHHOMY BEPXHEMY 3HAUCHHIO
JIMara3oHa U3MEPeHHNs, BOJIOHEPTIHYIO IMYJIBCHIO, IIPUTOTOBIEHHYIO 11O II.
23.2.

2) VYCTaHOBHTH B aHAJIM3aTOP KIOBETY C W3MEPSIEMOM BOMXOHE(TAHOM
smynbcueit. [Ipu stom Ha muamkaropax «KOHLEHTPALIMS» nomxHO
0TOOPA3UTHCS 3HAUCHNE «— . — — », €CIIH YCTAHOBJIEHA KIOBETA C MPEAEIOM
1 %, u «— — . — », ecnu ycraHOBJIeHA KioBeTa ¢ mpenenom 10 %.

3) Haxare kuHonky «M3MEPEHUE. ITYCK», mpu 3TOM TOJDKEH 3a)KEUbCst
ceeroanon «M3MEPEHUWE». Tlocine oxonuanmst mamepenus (depes 1-2
MVFH.) Ha MHIMKAaTOPaX BBICBEYMBACTCS W3MEPEHHOE 3HAYCHHE OOBEMHOM
KOHLIEHTpalMK Bobl B HedTH, a cBetoaunos «U3MEPEHUE» racuer.

2.3.4 Tlo oxOHYaHMH U3MEPEHHH BBIKIIOUUTh aHaiu3aTop nepekirouareneMm «CEThy».
W3Bneuybr kroBeTy, CIUTh MpoOy He(pTH W TPOMBITH JABa paza OCH3UHOM.
ITpombiBKa OEH3MHOM JOJDKHA TPOU3BOIMTHCS MOCHE KaXIOTO H3MEpEHUs
IIyTEeM OIOJaCKUBaHUSI.

24 METOJbI U CPEACTBA ITIOBEPKHA

2.4.1 TloBepka aHanM3aTropa IPOBOJUTCS B COOTBETCTBHMM C HMHCTPYKIHEH
CIIP.414213.001 13 «AnanuzaTop KoHLeHTpauu Bozapl B Hegtn AOJI101M.
Merto¥Ka HOBEPKU.

2.4.2 MexnoBepouHslii nHTepBai — 1 rox.

2.4.3 Tlocne TOBEpPKHM aHAIM3AaTOp IIOUIEKHUT IJIOMOMPOBAHUIO M KJICHMEHHIO Ha
MacTHKE, 3aJIUTOH B IUIOMOMPOBOYHYIO YallKy, 3aKpCIUVICHHYI0 Ha BHHTE,
KpeIsiieM KOXKyX KOpITyca aHali3aTopa.
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3 TEXHHUYECKOE OBCJIY’KUBAHUE

3.1 Texuuueckoe 00CITy)KHBaHHE 3aKJIIOYAETCS B CHCTEMATHYECKOM HAOIIOCHUN
3a MPaBUIBHOCTBIO IKCIUTyaTalldiM aHAJINW3aTopa, PErYJSIPHOM TEXHUYECKOM
OCMOTpE U yCTPAHEHHH BO3HUKAIOIINX HEHUCTIPABHOCTEH.

3.2  BuIsl 1 NepHOANYHOCTh TEXHUYECKOTO 0OCITY )KUBaHHUS yYKa3zaHbl B Tabnuie 3.1.
Tabmuma 3.1
By Texaunyeckoro

IlepuonnynocTs Kro obcmyxuBaer
00CITy)KUBaHU

1.IlnaHoBOE OOCTY)KHBaHHE:

- KeHEBHBIN yX0/ ExenneBno Jla6opanT, paboTaroiuii Ha

- mpoduIaKTHIeCcKnii 0CMOTp
- TEXHHYECKHH OCMOT]
- TIOBEpKa

1 pa3 B mMecsIn
1 pa3 B kBapTan
1 pa3Bron

aHaJIN3aToOpe

CrienuaucT 1mo 00CITyKHBaHUIO
CriennaaucT no o0CITyKHBaHUIO
Mertposorudeckas ciryxoa

2. BHerutaHOBOE 00CITy)KUBaHHE

HpI/I BO3HUKHOBCHHU

CrienaucT 1o 00CIIyKHBaHUIO

HEUCIPABHOCTU

3.3 ExenHeBHBIN yX0[] 32 aHAJIM3aTOPOM BKJIIOYAET B ce0s clieytomue paboTsl
1) BusyasibHEIH OCMOTp aHaIn3aTopa
2) Y naneHue MbUTH C HAPYXKHBIX YacTell aHaIu3aTopa

3.4 IIpopmrakTraecknuii OCMOTpP BKIIFOYAET B Ce0sl CISAYIOIINE pabOTHI

1) TIpombIBKa KFOBETHI OEH3MHOM

2) OuncTKa OKOH KIOBETHI YHCTOM (PIIaHEIIbI0
Ilpumeuanue: pyu HATMYUN CHIBHBIX BHYTPEHHUX 3arpPsi3HEHUH CTEKOJ KIOBETHI, HE
CMBIBaCMBIX OCH3MHOM (HJIHM HHBIM PAaCTBOPHUTEIEM), KIOBETY CIEAyeT pa3obparh u
OYHCTUTD CTEKIIA MEXAHHIECKHM CITOCOOOM.

3.5 TexHuueckuil OCMOTp BKJIIOUYAeT B ce0sl Bce padOTHI, yKa3aHHbIE B HACTOSIIEM
pasgeine.
3.6  BueruaHoBoe 00ciTy)KMBaHUE BKITIOYAET B ce0sl BCE PEMOHTHBIE pabOTHI

4 BO3MOXHBIE HEUCIIPABHOCTH N
METO/JAbI UX YCTPAHEHUS

Bo03MOXHBIE HEUCITPABHOCTH M METOJIbI MX YCTPAHEHUS MPHUBEACHBI B Tabm.4.1.
Tabmuma 4.1

HaumenoBanue
HEHCIIPaBHOCTH,
BHEIIIHEE NPOSBICHUE

BepositHas npruunHa

Merton ycTpaHeHus
HEHUCIIPaBHOCTH

IIpu BIIOUEHNH
aHaNM3aTopa He
CBETATCS NU(PPOBBIE
HMH/IUKATOPbI

- Cropen cereBoit
npenoxpanutens FUL 0,25A

- I1moxoit KOHTAaKT CETEBOTO
Kabest

- Hewucnpasen ceteBoii kabennb

- 3aMeHUTH NPEAOXPaHUTEND

- IlpoBeputs coennHeHus Kabemns
¢ TIpUOOPOM ¥ PO3ETKOM CETH.

- 3aMEHUTH CeTeBOI IHYp Ha
HCIpPaBHbIH

B Gonee cia0KHBIX ClIy4dasx CJICAyeT O6paH.IaTBC$[ Ha IpEANPUATUE U3TOTOBUTEITD.
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5 XPAHEHMUE

5.1 Xpasnenue aHanM3aTOpa B YNAKOBKE JOJDKHO COOTBETCTBOBATh YCIOBHSM
xpanerns 1 o 'OCT 15150.

52 Bo3gyXx B NOMCIICHUH JIsi XpaHSHWsS aHAIM3aTopa HE IOJDKEH COIEpXKAaTh
NapoB KHCIOT, IIEJOYeH, arpecCHBHBIX r'a30B W JOPYTHX BPEIHBIX MpPUMECEH,
BBI3BIBAIOLIMX KOPPO3HIO.

5.3  Cpok xpaHeHHs aHAJIM3aTOPa B YIIAKOBKE JIOJDKEH ObITh He Oojiee 12 Mecsiies.

6 TPAHCIHHOPTUPOBAHUE

6.1 VYcioBus TpPaHCHOPTUPOBaHHS  aHAIM3aTOpPa JIOJDKHBI  COOTBETCTBOBATH
yenoBusiM xpadenus 5 mo TOCT 15150.

6.2 TpaHCHOPTHPOBaHHE YIAKOBAHHOTO AaHAJIM3aTOpa IPOU3BOAUTCS JIFOOBIM
BUJIOM TPAHCIOPTAa B KPBITHIX TPAHCIOPTHBIX CPEACTBaX, B COOTBETCTBHH C
TpeOOBAHUAMU NICHCTBYIOMIMX HOPMATHBHBIX JIOKYMEHTOB.
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	 Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения, необходимые для изучения принципа работы и правильной эксплуатации анализатора концентрации воды в нефти АОЛ 101М (в дальнейшем - анализатор). 
	 
	 
	1   ОПИСАНИЕ  И  РАБОТА  ИЗДЕЛИЯ  
	 
	1.1      НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 
	1.1.1 Анализатор предназначен для  измерения объемной концентрации воды в нефти в лабораториях установок комплексной подготовки и учета товарной нефти. 
	1.1.2 По защищённости от воздействия окружающей среды анализатор выполнен в обыкновенном исполнении и предназначен для работы при нормальных условиях по ГОСТ Р 52931-2008. 

	1.1.3 Анализируемая среда – нефть со следующими характеристиками:
	 
	1.2      ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
	1.2.1 Диапазон измерений объемной концентрации воды в нефти от 0 до 10 % в двух поддиапазонах с верхними пределами 1 % и 10 % в зависимости от используемой кюветы.  
	1.2.2 Пределы допускаемой приведенной относительной погрешности по каждому верхнему пределу измерений анализатора  ( 4%. 
	1.2.4 Анализатор имеет трехразрядную цифровую индикацию измеренного значения объемной концентрации воды в нефти в процентах. Индикация осуществляется следующим образом: 
	- на пределе 10% - два разряда и запятая перед одним младшим разрядом; 
	- на пределе1% - один разряд и запятая перед двумя младшими разрядами. 
	 1.2.5 Питание анализатора осуществляется от однофазной промышленной сети напряжением  220 (+22/-33) В  переменного тока частотой 50(1 Гц. 
	1.2.6 Потребляемая анализатором мощность не более 27ВА. 
	1.2.7 Габаритные размеры не более 315х122х150 мм (ДхШхВ). 
	1.2.8 Масса анализатора не более 5 кг. 
	1.2.9  Режим работы – периодический. 
	 
	 
	1.4     УСТРОЙСТВО И РАБОТА  
	1.4.1 Принцип действия анализатора основан на зависимости от концентрации воды поглощения ИК-излучения водонефтяной эмульсией. 
	1.4.2 В анализаторе использована однолучевая трехволновая оптическая схема с одним источником и одним фотоприемником излучения с выделением интерференционными фильтрами из светового потока источника излучения рабочей и двух эталонных длин волн. 
	1.4.3  Конструктивно анализатор выполнен в виде лабораторного настольного прибора с органами управления и индикации на лицевой панели и отсеком для установки измерительной кюветы. При проведении измерения в измерительный блок устанавливается одна из двух сменных кювет, соответствующих выбранному поддиапазону измерения.  
	Для приготовления водонефтяной эмульсии применяется мешалка лабораторная, подключаемая к анализатору и управляемая с его лицевой панели. 
	1.4.4 Общий вид анализатора представлен на рис. 1 
	  
	 
	Рис. 1 
	1 – индикатор «КОНЦЕНТРАЦИЯ» 
	2 – кнопка «ИЗМЕРЕНИЕ. ПУСК» 
	3 – индикатор «ИЗМЕРЕНИЕ» 
	4 – кнопка «МЕШАЛКА. ПУСК» 
	5 – индикатор «МЕШАЛКА»
	6 – переключатель «СЕТЬ» 
	7 – разъем питания прибора 
	8 – разъем питания мешалки 
	9 – держатель предохранителя 
	10 – клемма заземления
	Обозначение органов управления и индикации: 
	 
	1.5 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ 
	1.5.1 На передней панели имеется маркировка наименования анализатора, товарный знак производителя, знак утверждения типа средств измерений, а также надписи к органам управления и индикации. 
	1.5.2 На задней панели находится табличка, на которой нанесены: 
	- наименование и условное обозначение изделия; 
	- порядковый номер по системе нумерации предприятия – изготовителя; 
	- квартал и год изготовления; 
	1.5.3 Один из винтов, крепящих кожух анализатора к основанию, пломбируется при помощи пломбировочной чашки и мастики. 
	1.5.4 Маркировка кювет производится с боковой стороны над окном. Маркировка нанесена методом гравировки. 
	Кювета с верхним пределом измерения равным 1% маркируется числом, соответствующим заводскому номеру анализатора и через тире - цифрой «1», означающей предел 1%. 
	Маркировка кюветы с верхним пределом измерения равным 10% включает только число, соответствующее заводскому номеру анализатора. 
	 
	1.6.1 Перед упаковкой анализатора должна быть проверена комплектность. 
	1.6.2 Перед упаковкой анализатор обертывается ингибированной бумагой и помещается в пакет из полиэтиленовой пленки. 
	1.6.3 Комплект эксплуатационной документации также помещается в пакеты из полиэтиленовой пленки. 
	1.6.4 В качестве транспортной тары используется картонная коробка. Для уплотнения упаковки следует применять прокладки из гофрированного картона.  
	1.6.5 В коробку должен быть вложен упаковочный лист, содержащий следующие сведения: 
	1) наименование упакованных составных частей и их количество; 
	2) дату упаковки; 
	2.1      УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
	2.1.1 Перед началом работы с анализатором необходимо ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации. 
	2.1.2 По способу защиты человека от поражения электрическим током анализатор относится классу I по ГОСТ 12.2.007.0. 
	2.1.3 Перед включением анализатора в сеть необходимо соединить клемму заземления с контуром защитного заземления. 
	2.1.4 Замену предохранителей анализатора необходимо производить после отключения вилки питания от сети 220 В. 
	2.1.5 При работе с водонефтяными эмульсиями необходимо соблюдать правила индивидуальной безопасности для работы с ароматическими углеводородами и правила пожарной безопасности. 
	2.1.6 Помещение, в котором предполагается эксплуатировать анализатор, должно быть взрывобезопасным и оборудовано вытяжным устройством. 
	 
	2.2      ПОДГОТОВКА  К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
	2.2.1  Извлечь анализатор и мешалку из упаковки, произвести внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, очистить от пыли, проверить комплектность и выдержать в нормальных условиях в течение 8 часов. 
	2.2.2 Ознакомиться с правилами эксплуатации анализатора, устройством и принципом работы, изложенными в настоящем руководстве. 
	2.2.3 Установить анализатор на рабочем месте и заземлить его. 
	2.2.4 Подключить мешалку к анализатору при помощи прилагаемого кабеля. 
	2.2.5 Переключатель «СЕТЬ» установить в положение «0». 
	2.2.6 Вилку сетевого кабеля анализатора подключить к питающей сети 220 В. 
	 
	2.3      ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 
	2.3.1 Переключатель «СЕТЬ» установить в положение «I». На индикаторах «КОНЦЕНТРАЦИЯ» должно отобразиться значение « – . –  – ». 
	2.3.2 Провести подготовку эмульсии типа «вода в масле» в соответствии с паспортом мешалки лабораторной СПР.304159.001 ПС.  
	Включение мешалки на время 3мин. осуществляется нажатием на кнопку «МЕШАЛКА. ПУСК», расположенную на лицевой панели анализатора. При этом на индикаторах  «КОНЦЕНТРАЦИЯ» начинается обратный отсчет времени в секундах, начиная со 180. 
	Отключение мешалки производится автоматически - по истечении времени диспергации, или произвольно в любой момент повторным нажатием на кнопку «МЕШАЛКА. ПУСК». При этом светодиод «МЕШАЛКА» на панели анализатора гаснет.  
	ВНИМАНИЕ! Полученная водонефтяная эмульсия должна быть использована в течение 3 минут после приготовления. 
	2.3.3 Измерение на анализаторе проводится в следующей последовательности. 
	1) Залить в кювету, соответствующую выбранному верхнему значению диапазона измерения, водонефтяную эмульсию, приготовленную по п. 2.3.2 . 
	2) Установить в анализатор кювету с измеряемой водонефтяной эмульсией. При этом на индикаторах «КОНЦЕНТРАЦИЯ» должно отобразиться значение «– . – – », если установлена кювета с пределом 1 %, и «– – . – », если установлена кювета с пределом 10 %. 
	3) Нажать кнопку «ИЗМЕРЕНИЕ. ПУСК», при этом должен зажечься светодиод «ИЗМЕРЕНИЕ». После окончания измерения (через 1-2 мин.) на индикаторах высвечивается измеренное значение объемной концентрации воды в нефти, а светодиод «ИЗМЕРЕНИЕ» гаснет. 
	2.3.4 По окончании измерений выключить анализатор переключателем «СЕТЬ». Извлечь кювету, слить пробу нефти и промыть два раза бензином. Промывка бензином должна производиться после каждого измерения путем ополаскивания. 
	 
	2.4      МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ 
	2.4.1 Поверка анализатора проводится в соответствии с инструкцией СПР.414213.001 И3 «Анализатор концентрации воды в нефти АОЛ101М. Методика поверки». 
	2.4.2 Межповерочный интервал – 1 год. 
	2.4.3 После поверки анализатор подлежит пломбированию и клеймению на мастике, залитой в пломбировочную чашку, закрепленную на винте, крепящем кожух корпуса анализатора. 
	 
	 
	3.1 Техническое обслуживание заключается в систематическом наблюдении за правильностью эксплуатации анализатора, регулярном техническом осмотре и устранении возникающих неисправностей. 
	3.2 Виды и периодичность технического обслуживания указаны в таблице 3.1. 
	Таблица 3.1
	Вид технического обслуживания
	Периодичность
	Кто обслуживает
	1.Плановое обслуживание: 
	  - ежедневный уход 
	  - профилактический осмотр 
	  - технический осмотр 
	  - поверка
	 
	Ежедневно 
	 
	1 раз в месяц 
	1 раз в квартал 
	1 раз в год
	 
	Лаборант, работающий на анализаторе 
	Специалист по обслуживанию 
	Специалист по обслуживанию Метрологическая служба
	2. Внеплановое обслуживание
	При  возникновении неисправности
	Специалист по обслуживанию
	3.3 Ежедневный уход за анализатором включает в себя следующие работы 
	1) Визуальный осмотр анализатора 
	2) Удаление пыли с наружных частей анализатора 
	3.4 Профилактический осмотр включает в себя следующие работы 
	1) Промывка кюветы бензином 
	2) Очистка окон кюветы чистой фланелью 
	3.5 Технический осмотр включает в себя все работы, указанные в настоящем разделе. 
	3.6 Внеплановое обслуживание включает в себя все ремонтные работы 
	 
	4 ВОЗМОЖНЫЕ  НЕИСПРАВНОСТИ И   
	МЕТОДЫ  ИХ УСТРАНЕНИЯ 

	Возможные неисправности и методы их устранения приведены в табл.4.1. 
	Таблица 4.1
	Наименование неисправности, внешнее проявление
	Вероятная причина неисправности
	Метод устранения
	При включении анализатора не светятся цифровые индикаторы 
	- Сгорел сетевой предохранитель FU1 0,25A 
	- Плохой контакт сетевого кабеля 
	- Неисправен сетевой кабель
	- Заменить предохранитель 
	- Проверить соединения кабеля с прибором и розеткой сети. 
	- Заменить сетевой шнур на исправный
	В более сложных случаях следует обращаться на предприятие изготовитель. 
	 
	 
	5    ХРАНЕНИЕ 
	5.1 Хранение анализатора в упаковке должно соответствовать условиям хранения  1 по ГОСТ 15150. 
	5.2  Воздух в помещении для хранения анализатора не должен содержать паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. 
	5.3  Срок хранения анализатора в упаковке должен быть не более 12 месяцев. 
	 
	6   ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
	 
	6.1  Условия транспортирования анализатора должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150. 
	6.2  Транспортирование упакованного анализатора производится любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 



